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0 objetivo deste trabalho foi avaliar as angulagens das curvaturas de raizes
mésio-vestibular de molares superiores e mesial de molares inferiores
obtidas pelo sistema de imagem digital Digora, com a placa éptica posicionada
com seu comprimento paralelo ao longo eixo do dente e com sua largura paralela
ao respectivo eixo. Foram utilizados 10 molares superiores e 10 molares inferiores.
Os resultados mostraram que quando a placa 6ptica do Digora foi posicionada
com sua largura paralela ao longo eixo dentario, a média do angulo de curvatura
das raizes mésio-vestibular dos molares superiores e mesial dos molares inferiores
sofreu redugao de 2,5% e 5,9% respectivamente, em relagao a média obtida com
Recebido para publicagdo @ placa éptica com seu mp! o paralelo ao longo eixo
16/06/97 dentario, ndo sendo esta diferenca estatisticamente significante (p < 0,01)
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INTRODUCAO

O diagnéstico da curvatura radicular existente em
dentes que serdo submetidos & tratamento endodéntico &
importante para a obtengio de sucesso. O pré-
encurvamento dos instrumentos ¢ a utilizagdo de limas
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exibigio da imagem em 24 segundos. no monitor do
computador. As curvaturas foram calculadas através de
recursos do programa Digora, em trés modelos de
imagens: padrio (Figura 2), negativa (Figura 3) ¢ 3D
(Figura4). Vale lembrar que os dentes foram posicionados
na placa ética de duas maneiras: com o longo eixo paralelo

com calibre adequado, para evitar
tais como desvios e perfurages radiculares.
Como da Al 508
programas que acompanham o |c<chu\o aparelho
radiovisiografico permitem a obtengdo do dngulo de
curvatura de raizes, melhorando as condigoes de
6stico pelo Um dos si fe imagem
digital ¢ o Digora, cujo receptor de imagens € uma placa
Sptica, que ao ser sensibilizada por raios X, deve ser
levada ao leitor 6ptico, que exibe a imagem
digital em 24 segundos, na tela do monitor '

a0 da placa (Figura 5-a) ¢ com o longo eixo
paralelo & largura da mesma (Figura 5-b).

As leituras dos dngulos foram feitas por dois
obscrvadores ¢ posteriormente obtida uma média do
resultado de cada dente

O aparelho radiogréfico utilizado foi da marca
Siemens, com 70kVp ¢ 10mA, empregando-se tempo de
exposigio de 0,08s e distancia foco-filme e foco-placa
de 20cm,

FIGURA 1- Aparelho Digora e Placa optica

Portanto, no hd de
quimico radiografico. As imagens podem ser
avaliadas em trés modos: padriio, negativa e
3D. A imagem padrio assemelha-se a uma
imagem radiogrdfica convencional; a imagem
negativa € aquela na qual hd uma inversio de
contraste, na qual as estruturas de maior
densidade fisica mostram-se radiolicidas e as
de menor densidade fisica, radiopacas; na
imagem 3D, as com maior densidade
fisica_exibem alto-relevo o as dreas
em b,

O objetivo deste trabalho foi avaliar as
angulagens das curvaturas de rafzes mésio-
vestibulares de molares superiores e mesial de
molares inferiores obtidas pelo sistema de
imagem digital Digora, com a placa Gptica
posicionada com seu comprimento paralelo a0
longo eixo do dente & com sua largura paralela |,
a0 respectivo eixo.

MATERIAL E METODOS

Dicorx

FIGURA 2 - Imagem Digora Padréo

Foram utilizados dez molares superiores ¢
dez molares inferiores. Os molares superiores
tiveram a raiz lingual cortada, com o intuito
de melhorarmos a visualizagio da raiz de
interesse, ou seja, a mésio-vestibular.

Os dentes foram radiografados em placas
6pticas do Digora (Figura 1), sendo
posteriormente levadas ao leitor 6ptico do
Digora (Figura 1), cuja leitura permitiu
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FIGURA 3 - Imagem Digora Negativa
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RESULTADOS
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A Tabela 1 mostra os valores das médias
dos angulos das curvaturas das rafzes mesio-
vestibulares dos molares superiores, obtidas
nas imagens Digora padrio, negativa ¢ 3D, nas
duas posigdes da placa em relagio ao eixo
dentdirio.

A Tabela 2 mostra os valores dos angulos
das curvawras das raizes mesiais dos molares
inferiores, obtidas pelo Digora, nas imagens
padrio, negativa e 3D, nas duas posigdes da
placa em relagio ao cixo dentdrio.

s resultados mostraram que quando os
dentes foram posicionados paralelos  largur
daplaca éptica, as curvaturas médias das rafzes

FIGURA 4 - Imagem Digora 3D
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mésio-vestibulares dos molares superiores
foram inforiores aquelas obtidas com os dentes
paralelos a0 comprimento da
placa 6ptica. Nas imagens Digora padrio,
regativae & 3D esta redugio foi de 0.9%, 2.9%
3.9% respectivamente, para as raizes mésio-
Sasibilares dos molesd superiores ¢ de 7.5%,
5.4% ¢ 4.9% respectivamente, para as raizes
mesiais dos molares inferiores

ANALISE ESTATISTICA

Utilizou-se o Teste de Duas Médias, com

dados pareados, avaliando-se com signifi-
canciaa 1%.

Aandlise estatistica revelou que no houve

ancia entre os valores médios obtidos

Os resultados foram tabulados, comparados ¢
analisados

FIGURA 5- Posigao do dente na placa dtica, longo eixo paralelo
a0 comprimento da placa Gptica (a) e longo eixo
paralelo  largura da placa optica (b)
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nas duas posigdes da placa tica em relagio
a0 dente, para os dois grupos de rafzes estudados.

DISCUSSA0

A facilidade em determinar o &ngulo da curvatura
radicular pelo sistema digital de imagem Digora tem sido

altad das vant; da isi ial

Sabe-se que a placa optica é constituida por particulas
fotofluorescentes, que armazenam a energia recebida
pelos raios X, durante uma tomada radiografica. Estas
particulas apresentam disposicéio horizontal e vertical, que
supostamente poderiam influir na obtengéo de dados tais
como os Angulos de curvatura de raizes. Um dos fatores
que mais influem a obtengio de dados € a calibragio do
aparelho, ou seja, do Leitor 6ptico do Digora.




TABELA 1 - Média dos angul

raizes

jos molares superiores

Posigao Imagem  Imagem  Imagem
Padréo Negativa 3D

a 32.4° 33.4° 3320

b 32.1° 32.4° 3199

ab 03¢ 1e 132

Redugdo (%) 09 29 39

a- Longo eixo dentdrio paralelo a0 comprimento da placa ptica
b- Longo eixo dentario paralelo & largura da placa

TABELA 2 - Média dos angulos das raizes mesiais dos molares

inferiores

Posigao Imagem Imagem Imagem
Padréo Negativa 3D

a 3460 3460 342¢

b 3¢ 3270 325¢

ab 26° 1.9° 170

Redugdo (%) 75 54 49

a- Longo eixo dentdrio paralelo ao comprimento da placa ptica
b- Longo eixo dentario paralelo & largura da placa

TABELA 3 - Raiz mésio-vestibular (Molar superior)

raizes dos molares suf de2.6
°,1.9°¢ 1.7° respectivamente, para as raizes mesiais dos
molares inferiores. A andlise estatistica revelou que estas
diferengas ocorridas foram significantes.

Deste modo, verificou que o posicionamento da placa
6ptica em relagdo ao eixo dentdrio ndo influenciou na
determinagio do angulo de curvatura das raizes mésio-
vestibulares de molares superiores ¢ de raizes mesiais de
molares inferiores.

Entretanto, vale lembrar que estes resultados foram
obtidos com um aparelho Digora devidamente calibrado,
pois em estudo piloto, verificamos que se estas medidas
forem realizadas com o aparelho Digora ndo calibrado,
as distorgdes serdo muito maiores e até significantes entre
as duas posigdes avaliadas. Com isso, a calibragio do
aparelho é de suma importancia para que os resultados
nio s6 de medidas de Angulos, como também de
distancias, sejam confidveis.

CONCLUSOES

Com base nos resultados deste trabalho, podemos
concluir que:

1-Quando a placa Gptica & posicionada com seu

i paralelo ao eixo dentdrio, hi uma tendéncia

Imagem  a-b Desviopadrio das Grausde T
iterencas liberdade
Padrao 03 435 9 0.25
Negativa 1.0 343 9 0.87
3D 13 1.85 9 229

Teritico = 3.25

TABELA 4 - Raiz mesial (Molar inferior)

de aumento no dngulo da curvatura radicular.

2- A média do angulo de curvatura das raizes mesio-
vestibulares dos molares superiores, obtida com a placa
Gptica posicionada com sua largura paralela ao cixo
dentirio, foi 2.5% inferior aquela obtida com a placa
6ptica posicionada com seu comprimento paralelo ao
referido eixo.

3- A média do angulo de curvatura das raizes mesiais
dos molares inferiores, obtida com a placa Gptica

com sua largura paralela ao eixo dentdrio,

nto paralelo o referido

I b Desvi dréo d: Gi di f

magem  ab Desvlopadiodas  Grausde T 5 06, inferior quela obtida com a placa Gpica
com sen comp

Padrao 26 267 9 3.07  eixo.

Negativa 1.6 3.33 9 151 4- As diferengas entre as médias dos angulos obtidas

3D 17 1.70 9 3.1

Teritico = 3.25

0s resultados mostraram que quando os dentes foram
posicionados paralelos 2 largura da placa 6ptica, as
curvaturas médias das raizes mésio-vestibulares dos
molares superiores foram inferiores aquelas obtidas com
paralelos daplaca
6ptica. Nas imagens Digora padrio, negativa ¢ 3D esta
redugio foi de 0.3 °, 1° ¢ 1.3° respectivamente, para as

os dentes

nas duas posigdes avaliadas no foram estatisticamente
significantes.

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the mesio buccal
root curvature in maxillary molars and the mesial root
curvature in mandibular molars obtained by the Digora
digital image system, according teeth posicion in the
imaging plate. Ten extracted maxillary molars and ten



e

‘mandibular molars were examined. When the teeth were
posicioned parallels to plate’s width, the degree of mesio
buccal root curvature reduced in 2.5% and the degree of
mesial root curvature reduced in 5.9%, compared with
the results obtained when the teeth«were posicioned
parallels to plate’s length, although this diference was
not statistically significant (p < 0,01).

UNITERMS: Digital Image; Digora; Radicular
curvature; Radiovisiograph.
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